主要功能参数
1、总体要求：
1.1无线控制式全身综合模拟人，模拟人带有主控电脑以及配套控制软件，教师能够改变模拟患者的各项生命体征和状态。设备可增加临床综合病例虚拟现实教学功能，为护理学生提供综合情境模拟教学培训使用。 
1.2模拟人内置电池，续航时间大于3小时，身高约150cm，重量小于23kg，易于进行整体人的搬运护理的练习。 
1.3具备男性与女性生殖套装模块，转换套装模块即可改变模拟人性别，模拟人的头部、胸部、生殖器、皮肤可更换。
1.4模拟人髋关节、膝关节、踝关节、肩关节逼真灵活，支持自主坐位，可摆放多种体位。
1.5颈椎可多角度活动，用于练习病患头部固定，以训练脊髓损伤、或头部护理等操作时的搬运技巧，如：眼、耳冲洗、鼻饲、洗胃、导尿、灌肠、心电监护，静脉穿刺和肌肉注射等。
▲1.6要求系统要带有不少于100种内外妇儿各学科疾病的思维训练病例，要求投标人提供病例明细清单和不少于5份病例的教案。
1.7模拟人双侧鼻孔柔软开放，支持鼻腔填塞、鼻咽通气道、经鼻插管及鼻胃管操作，双眼、双耳支持真实液体冲洗或给药操作，口腔开放，支持真实的口腔护理与义齿护理；口咽通气道与气管插管的放置、固定及管理。
▲1.8系统可以进行不少于100种疾病的病史采集，采用人机交互模式，学员根据虚拟病人的回答，通过思考后开展自主问诊，再根据虚拟病人的进一步回答进行评判（学生可以询问患者疾病的发生、发展、治疗经过、现在症状和其它与疾病有关的情况）来提升学习者的临床实际能力，也可以随时查看问诊的逐条记录，总结问诊思路，帮助其逻辑思维能力。
2、模拟人神经系统要求：
2.1模拟人颈部支持气管切开护理，可置入气切套管及吸痰操作，吸痰时可见模拟痰液吸出；可进行锁骨下导管护理，可进行胸腔引流护理，可使用真实液体进行洗胃、鼻饲。
2.2模拟人脉搏包括颈动脉搏动，支持造瘘口护理与冲洗操作。
2.3，支持导尿操作，可见真实液体，可使用真实液体进行灌肠操作；
▲2.4软件系统上额外提供多种体格检查方式：视诊、触诊、叩诊、听诊、眼底镜、耳镜、水银血压计、体温计、手表、压舌板、手电筒、窥阴器、叩诊锤、运动检查、位置觉、大头针、医用棉签、音叉等，支持自定义新增检查方式。支持按照真实病例调整体格检查数据，数据形式支持文字、图片、动画、视频等多种媒体。
▲2.5模拟人需可以进行球囊面罩通气并且通气时可见双侧胸廓起伏，当气管插管过深而误入右主支气管时，则模拟人系统应可检测到且通气时可见单侧胸廓起伏。
2.6可设置体温与血液温度，可在模拟监护仪上显示数值。
2.7病例系统可以进行学习统计：统计所指导班级的学 习情况，查看已经参加虚拟训练的学生人数，可查看学生学习详细情况，既可统计分析出班级对病例总体掌握情况，对学生学习与病例建设做双向指导，同时可以实现对学生的个性化指导。可以查看综合成绩，可查看病史查询学习记录、体格检查学习记录、实验室检查学习记录、特殊检查学习记录、治疗处理学习记录，并根据各模块权重值得出综合成绩。支持导出当前病例学习记录。
3、模拟人气道要求：
3.1具有真实的上呼吸道解剖结构，支持球囊面罩与各种气道辅助工具的使用，包括口咽通气道、鼻咽通气道的使用，支持经气管喷射通气。
3.2可进行直接喉镜检查及经口、经鼻气管插管，逆行气管插管，纤支镜引导下气管插管，并能够使用特殊的气道器械如LMA喉罩、气管内插管、口咽插管等。
4、模拟人呼吸系统要求： 
4.1自主呼吸，模拟人可以自发正常呼吸，或模拟不同病理状态下的呼吸模式。
4.2胸廓起伏：可见单双侧胸廓起伏，和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比，随潮气量变化而改变。
▲4.3系统带有病例数据来自于真实临床案列，软件系统可以管理用户训练过的虚拟病人，可以统计展现学生在当前系统内病例的总体学习情况及每个病例的学习进度，学生可以接着上次未完成的病例继续学习，也可以开启新的病例研究。已完成学习的病例可以查看综合成绩，系统采用病史查询学习记录、体格检查学习记录、实验室检查学习记录、特殊检查学习记录、治疗处置学习记录，并根据各模块权重值得出综合成绩。已完成学习的病例，系统支持成绩分析及全过程学习记录的导出。
4.4.系统可以提供的治疗措施包含：护理等级、膳食、体位、护理、操作、用药（分中、西药，药品用量、用药频次）等操作。
4.5.系统病例在虚拟训练过程中，随时可以添加拟诊，在病史采集、体格检查、实验室检查、特殊检查、治疗处置措施每一步操作完成，必须要进行拟诊判断，拟诊可方便添加、删除、排序，也可修改病例状况。
4.6.病例学习系统可以对学习者每一步学习过程进行实时记录，系统根据用户学习记录，评估学生临床思维过程。 
4.7.通过在系统上对虚拟病人进行模拟训练，依据模拟诊断结果、拟诊等书写最终诊断报告，分别详细列出逐条研究记录对比科学研究记录，进行数字量化最终给出综合评分。
4.8该控制软件需支持导出教学文档、病例和操作记录。
4.9系统需具备导师可通过平板扮演病人发出语音，实现学员与模拟病人的对话的功能。
5、模拟人循环系统要求： 
5.1心电监护：模拟人支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，正常和异常的心律均和患者的生理学指标相关（如血压、心输出量等）。
▲5.2 配有心脏AR教学软件，必须可精确标准显示二尖瓣A1、A2、A3、P1、P2、P3结构。
5.3具有多导联心电图：可通过模拟监护仪实时动态显示。
5.4可触及颈动脉，脉率和心搏周期同步。
5.5血压测量，血压可编辑可使用标准血压计和听诊器行右侧手臂血压测量，并支持Korotkoff音听诊，肱动脉和桡动脉搏动可触及，且搏动强度可自行设置。
6、心肺复苏训练功能
6.1满足美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）复苏指南培训要求。
6.2按压可产生相应的脉搏搏动、血压、波形和心电图伪像变化。
6.3具有真实的胸外按压深度与阻力。
7、模拟人体液循环系统要求：
7.1静脉通路：可实现静脉输液、给药操作；真空密闭采血系统，穿刺成功后可有模拟血液流出。
7.2肌肉注射：四处肌肉注射位置，双侧大腿、双臂三角肌。
7.3可设置体液及血液流失。
7.4尿液：可行导尿操作，置入尿管。
8、模拟人可增加配置创伤训练套装，模拟多种常见创伤模块，用于设计多种情景模拟病例。
9、该模拟监护生命体征参数数值显示需包括以下数值：动脉血压ABP、中心静脉压CVP、按压频率、每搏心输出量C.O.、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、血红蛋白Hb、心率HR、颅内压ICP、平均动脉压MAP、无创血压NIBP、肺毛细血管楔压PCWP、pH、脉搏、呼吸频率RR、体温、血液温度、通气比等。
10、模拟人语音：模拟人支持心音、呼吸音、肠鸣音听诊，同时可模拟多种语音。在病史采集中学生可选择虚拟病人对其进行问诊，通过在问诊框中选择问诊内容，虚拟病人可同时用文字和语音来回答学生的提问。系统包括性别、中英语言的应答模块。
11、模拟人件系统要求： 
11.1教师控制端功能：具有两种运行模式，包括手动模式与自动模式运行。可显示病人信息，包括基本信息、病例病史、介入记录、给药记录、核查清单、操作日志，支持用户上传病例记录、图片或视频格式资料。
11.2学生端：可在多台电脑安装教学版软件，实现多机多情景病例模拟教学，模拟过程中体现生理驱动技术，真实的模拟临床病例的生理变化。
11.3模拟监护仪
11.3.1可设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音。可设置波形颜色等。
11.3.2监护仪界面丰富，波形显示包括多种生理数据，并可随模型人内部生理特征的变化而改变，可实时更新相关检测数据。
12.模拟人的教师工作站需可从控制软件直接进入到模拟监护仪界面。该模拟监护仪需支持多种生命体征页面布局选择方案，如：急诊室、手术室、麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整。
12.1该模拟监护界面需可同时显示至少4-6个波形图与4-6个生命体征数值。
12.2该模拟监护界面需支持设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音。
12.3该模拟监护界面需支持设置波形颜色、比例尺。
12.4该模拟监护界面需支持适时监测并记录患者的生理状态，支持外接投影仪或外接屏幕显示患者生命体征。
12.5该模拟监护界面需支持添加患者病史，以及其他辅助检查结果，展示在模拟监护仪上。
12.6该模拟监护界面需支持显示实时12导联心电图。
12.7该模拟监护波形显示需包括以下内容：动脉血压ABP、中心静脉压CVP、按压深度、心电图12个导联、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、潮气量等。
13、配套自主学习资源库：
▲13.1要求不少于95项护理技能操作，每项都要求有学习模式、训练模型及考核模式； 
▲13.2学生操作结束后，成绩统计具有每项操作的路径图，每个路径得分数，路径图每一得分项分别用蓝色、灰色、红色对应该操作点操作正确、没有做和操作错误； 
▲13.3学生操作结束后,有详细的考试记录柱状图，包括评估与解释的分数、准备工作的分数、操作的分数、操作后处理的分数、终末质量的分数等。
14、配置要求：
14.1全身模拟人 1台
14.2模拟人控制电脑 1台
14.3移动平板电脑1台
14.4模拟人教学监护仪 1台
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