一、基本技术要求
(一) 设备药品核对系统
1 基本技术参数
1.1 能够自动核对任何自动分包机所分包的药袋中的药品
1.2 逐袋检查每包药品的分包准确性，并拍照记录
1.3 具有连续检查的药袋最短长度≤3包的能力。
1.4 同时支持检测一边透明一边白色和两边均透明的药袋
1.5 能过自动滤掉特殊的标记的功能，比如医院的标志或大的标点等
2 自动核对药品参数
2.1 能支持检测药品的大小范围≥4平方毫米
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2.3 能支持检测片剂、胶囊和透明胶丸等类药品，提供真实检测图片
3 包药袋中药品的核对方式
3.1 逐袋读取所包打印在药袋上的条形码信息，自动核对相关的处方信息和药品信息。
3.2 逐袋读取所包药品的图片信息核对每种药品注册的形状信息，自动完成药品形状和数量核对过程
3.3 逐袋读取所包药品的颜色信息核对每种药品注册的颜色信息，自动完成药品颜色核对过程
4 包药袋中药品的识别方式
4.1 光谱技术的数据库识别
4.2 模糊数据库的形状识别
5 误报率（设备检测出分包的疑似错误率）≤5%
（二） 设备的软件系统
1 核对系统数据库可保存≥3000种药品模型
2 所有的用于自动分包的药品的信息都可以采集并存储到核对系统的药品数据库中，作为系统识别的依据
3 药品没有在数据库注册时，经过系统检测时，能被自动标识为“手工”检查状态，供操作人员进行核查
4设备的状态及药袋的检查结果均可通过设备触摸屏幕查看，同时也支持多台计算机查看
5 核对系统数据库可作为中心数据库控制多台核对设备同时运行。

二、配置清单
1	口服药品全自动核对机	1台
2	检测系统软件	1套
3	图文工作站	1台
4	药袋卷曲装置	1个




