放射项目/大型医用设备性能及防护效果年度检测服务参数要求
1、总体概述及要求
对所有放射诊疗设备、大型医用设备及辐射工作场所进行设备性能和场所放射防护状态检测，并出具相应检测报告。投标人需依据国家放射卫生与生态环境相关标准与技术规范的要求，在双方约定的时间期限和项目范围内向医院提供公正、科学、客观、独立的评价报告。依照流程在检测结束后出具检测报告，并对其内容和结果负责。本项目服务期为3年，每年出具一次检测报告。合同总价为3年对医院同类设备、场所的检测总包价格，每年需检测设备按医院实际设备数量增减，合同价格维持不变。
2、项目实施人员
（1）要求供应商在项目所在城市有固定人员提供服务（提供人员的名单、联系方式及社保证明）；
（2）要求供应商至少指定5名工程师负责本项目，并具有培训考核证书（提供人员的名单及联系方式、资质证书和社保证明）；
3、供应商具备三甲医院同类项目检测经验（提供三甲医院同类检测项目合同复印件至少5份，合同原件备查）；
4、提供主要的检测仪器清单，并提供有效的计量检定/校准证书（提供证明文件）；
5、服务质量保障：在采购人要求的时间内完成检测，检测的内容和技术要求应符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）以及中国卫生行业标准等（注：相关法律法规如有更新，以最新版本要求为准），并同时满足环境保护和卫生行政部门相关监督管理要求，报名文件中提供保证书。
6、供应商具备《放射卫生技术服务机构服务证书》，且技术服务范围需涵盖采购人要求的所有服务项目。（提供对应资质证书及附页复印件）
[bookmark: _GoBack]7、供应商获得ISO：9001（质量管理体系认证）。（提供证书复印件）
8、检测项目清单：
	序号
	项目
	数量（台）
	三年预估检测次数
	备注

	1
	X射线计算机断层扫描装置（CT）
	8
	23
	1台CT待采购，仅含2年服务

	2
	双能X射线骨密度仪
	1
	3
	

	3
	DR
	8
	24
	

	4
	移动DR
	4
	12
	

	5
	ERCP
	1
	3
	

	6
	移动式C型臂
	3
	9
	

	7
	移动式O型臂
	1
	3
	

	8
	体外冲击波碎石机
	1
	3
	

	9
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）
	1
	3
	

	10
	口内X射线机
	1
	3
	

	11
	PET-CT
	1
	3
	

	12
	SPECT-CT
	1
	3
	

	13
	回旋加速器
	1
	2
	回旋加速器预计2025年安装启用，仅含2年服务

	14
	直线加速器
	1
	3
	

	15
	DSA
	5
	14
	1台DSA待采购，仅含2年服务

	16
	核医学工作场所
	1
	3
	

	17
	磁共振成像系统（MRI）
	5
	15
	



