床单位消毒机参数
1、臭氧输出浓度≥500mg/m³，提供检测报告。
2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.015mg/m3。
3、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。
4、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，出具相关检测报告。
[bookmark: _GoBack]5、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。
6、宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。
7、整机外形尺寸≤高1000mm，不占用过多面积。
