配置要求：
1. 病人椅1套
2. 牙科治疗台1套（标准多程式手控面板 1套、全金属可消毒三用喷枪配2支喷头1套、4孔手机管3条、高速固接式单点喷雾手机2支、外供水式低速气马达连直手机和弯手机各1套、内置式双动力超声波洁牙机套装1套）
3. 支撑中心与痰盂1套
4. 牙医助理器械1套（护士用标准型多功能手控面板1套、全金属可消毒三用喷枪配2支喷头1套）
5. 手术灯1套
6. 医生椅及护士椅各一套
7. 外置牙科治疗仪（含3支手柄及12支工作尖）2套

[bookmark: _GoBack]维保要求：整机维保5年以上，牙医液压系统维保10年以上；手机、洁牙机和牙科治疗仪维保1年以上
