电子胃肠镜送水瓶需求
1、 配套主设备名称：电子胃肠镜
2、 品牌：富士
3、 型号：WT-604G
技术参数要求：1.送水瓶要能匹配衔接在富士的电子胃肠镜上，不能有漏气、漏水情况。
2.送水瓶要有专用的二氧化碳输入口，并且能匹配衔接上富士的二氧化碳送气泵上。
3.送水瓶可用于浸泡消毒，可重复使用。
4、 [bookmark: _GoBack]售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。



5、 配置清单
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