玻切超乳一体机设备零部件参数需求
1、设备名称：玻切超乳一体机
2、品牌：爱尔康
3、型号：Constellation
4、技术参数要求：扭动超声手柄：脉冲频率范围为1-100pps，抽吸速率范围为0-60cc/min，真空调节范围为0-650mmHg，纵向频率：44.0±2.0 KHz ，扭动频率：32.0±2.0 KHz ，脉冲频率范围：1-100 pps，爆破脉宽：20 to 500 mS。


5、售后质保期：在配件安装验收合格之日起一年内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。



6、配置清单
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	数量
	单位
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