鼻窦镜参数需求
一、设备名称：鼻窦镜
二、技术参数要求：
1）、镜体直径：≤Φ4mm；
2）、▲视场角：≥90°广角大视野；
3）、视向角：0°、；
4）、视场中心角分辨力：≥4.5 C/( °)；
5）、工作长度：≥175mm；
6）、有效景深范围：≥1-50mm；
7）、▲有效光度率：≥1500cd/(m²,lm)；
8）、颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥90，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥90；
9）、内窥镜镜体采用优质不锈钢材料生产、传像透镜采用柱状透镜加工技术、图像清晰、视场明亮，蓝宝石镜头，光洁不磨损；
五、售后质保期：在配件安装验收合格之日起十二个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

三、付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款。



四、配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	0º鼻窦镜
	10
	支

	2
	镜体保护管
	10
	支

	3
	合格证
	10
	个



